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高度槽の貫通孔は下記写真のような治具が使用できます。 

サイズは 40 ㎜φと 50 ㎜φの 2 種類がございます。 

 

 

複数のケーブルとコネクタを通す場合は、ケーブルが穴の隙間を塞いで全部入

らなくなることがあるのでご注意ください。 



ケーブル孔汎用治具 
 

2/2 

 

ケーブル等は下記写真のように挟んでエアコンパテで塞ぎます。 

 

メッシュチューブは外して下さい。ケーブルの本数が多い場合は隙間からエア

漏れを起こします。50,000feet を超える試験ではパテが吸い込まれて気圧を

維持できない事があります。 


